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Parc DAE France au 01/01/2024
Hors hôpitaux, cliniques, S-P, Services de 1ers secours

Données officieuses (+/- 5%)

> 80% des acteurs de la distribution (vente/location) non conformes au Code de la Santé Publique 
(Art L1142-2) qui exige une assurance RC PRO pour la vente, la location et la maintenance de DM. 



Parc DAE France maintenu au 01/01/2024
Hors hôpitaux, cliniques, S-P, Services de 1ers secours

Données officieuses (+/- 5%)

> 90% des acteurs de la distribution (vente/location) non conformes au Code de la Santé Publique, 
Art L1142-2, qui exige une assurance RC PRO pour la vente, la location et la maintenance de DM.

→ Prestataire non assuré ou qui sous-traite à auto-entrepreneur ou association de formation sans 
RC PRO

 



Taux de dysfonctionnement constaté lors de l’audit 
préalable à une prestation de maintenance 

(Données Matecir Defibril officielles)

MATECIR DEFIBRIL maintient 23 000 DAE



Pile interne (pile sauvegarde / pile bouton / pile mémoire)

Un danger imminent

• Pile située à l’intérieur du DAE

• 4 questions :
- Existence d’une pile interne ?
- Rôle de cette pile interne ?
- Durée de vie ?
- Possibilité de remplacement ?

 



Pile interne (pile sauvegarde / pile bouton / pile mémoire)

Un danger imminent

• 14 principaux DAE / 12 fabricants représentés en France

- 5 sans pile interne
- 9 avec pile interne

• Avec pile interne :
- 1 seul fabricant (Schiller) donne clairement des indications dans la notice 

technique : existence, durée de vie de 6 ans, remplacement possible

- 3 fabricants ➔ durée de vie de 8 à 10 ans

   ➔aucune indication préalable 

   ➔ impossibilité de remplacement

Obsolescence programmée ?

 



Les risques à court et moyen termes

Taux d’utilisation des DAE 
(données officielles MATECIR DEFIBRIL)

Durée de vie de 10 ans ➔ taux d’utilisation de 14,24% 
 ➔ 1 DAE sur 7 sera utilisé 

 



Les risques à court et moyen termes

Projection 2025 du nombre d’utilisation DAE 

Combien de DAEs ne seront pas fonctionnels ? 
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